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前    言 

本标准的主要技术指标和试验方法参照 GB/T 20727-2006《封闭管道中流体流量的测量热式质量流

量计》、ISO 7066-2-1988“Assessment of  uncertainty in the calibration and use of  flow measurement devices”、

JJG 1132-2017《热式气体质量流量计检定规程》、GB/T 2423《电工电子产品环境试验》、GB/T 17626《电

磁兼容 试验和测量技术系列标准》，并结合本产品特点而确定。 

本标准按 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》进行编写。 

本标准由矽翔微机电系统（上海）有限公司成都分公司提出。 

本标准由矽翔微机电系统（上海）有限公司成都分公司起草。 

本标准主要起草人：黄学明、冯勇、阮继亮。 

本标准于 2020 年 8 月首次发布。 
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MF5XXX 系列热式气体质量流量计 

1 范围 

本标准规定了MF5XXX系列微电子机械气体质量流量计（以下简称流量计）的型号编制、要求、试

验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输、贮存。 

本标准适用于由微电子机械气体质量流量传感器及其二次仪表组成的MF5XXX系列热式气体质量

流量计。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 191-2008《包装储运图示标志》 

GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验》第2部分：试验方法 试验A：低温 

GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》第2部分：试验方法 试验B：高温 

GB/T 2423.3-2006《电工电子产品环境试验》第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 

GB/T 2423.10-2019《电工电子产品环境试验》第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动（正弦） 

GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 

GB/T 15479《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》 

GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术》静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验与测量技术》射频电磁场辐射抗扰度试验 

JJF 1015-2014《计量器具型式评价和型式批准通用规范》 

JJF 1623-2017《热式气体质量流量计型式评价大纲》 

JJG 1132-2017《热式气体质量流量计检定规程》 

GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》第1部分：标准的结构和编写 

3 型号 

3.1 型号编制 

MF5XXX包含3个子系列，分别是MF52XX、MF56XX、MF57XX。 

下面分别对他们的型号进行说明： 

 

MF52   （— — — —   ）      

其他选项（机械接口、最大流量、显示方式、附加功能等，可空缺）             

通径（管道内径，12-DN12，19-DN19，单位：mm） 

系列代号 

 

MF56   （— — — — —    ）      

其他选项（机械接口、最大流量、输出信号、显示方式、气体介质

等，可空缺） 

通径（管道内径，12-DN12，19-DN19，单位：mm） 

系列代号 
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MF57   （— — — —   ）      

其他选项（机械接口、最大流量、输出信号、气体介质等，可空缺）             

通径（管道内径，06-DN6，08-DN8，12-DN12，单位：mm） 

系列代号 

3.2 型号示例 

MF5212-Q-300-A 表示规格为 12mm 管径、球面接口、流量范围（0~300）L/min、配壁挂式显示模

块、不带压力显示的 MF5200 系列热式气体质量流量计。 

MF5612-N-200-AB-D-A 表示规格为 12mm 管径、NPT 接口、流量范围（0~200）L/min、输出为（4~20）

mA 和 RS485、带 LCD 显示、测量空气的 MF5600 系列热式气体质量流量计。 

MF5712-N-200-B-A 表示规格为 12mm 管径、NPT 接口、流量范围（0~200）L/min、输出为 RS485、

测量空气的 MF5700 系列热式气体质量流量计。 

4 要求 

4.1 流量范围 

流量计的最大流量值和最小流量上限值，均应符合表1的规定： 

表1 流量范围 

型号规格 管径（mm） 最小流量 q min（L/min） 最大流量 q max（L/min） 

MF5212 12 4 300 

MF5219 19 12 800 

MF5612 12 2 300 

MF5619 19 6 800 

MF5706 6 0.25 20 

MF5708 8 1.25 100 

MF5712 12 3 250 

4.2 正常工作条件 

表2 正常工作条件 

型号系列 MF52XX MF56XX MF57XX 

环境温度（℃） -20~+60 -20~+60 -10~+55 

相对湿度 ≤95％ ≤95％ - 

最大工作压力（MPa） 1.0 1.0 0.8 

电源 （8~24）V （12~24）V  
（5~24）V 

或 4 节 AA 电池（LR6） 

4.3 外观 

流量计的整机面板应均匀整洁、字迹清晰，不得有划痕、裂纹等缺陷；流体的流向在壳体上有明

显标志，并应清晰、正确、可靠。 

4.4 性能 

4.4.1 准确度等级、最大允许误差和重复性 

流量计的准确度等级、最大允许误差应符合表 3 要求： 
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表3 流量计的准确度和最大允许误差（相对示值误差） 

产品系列 MF52XX MF56XX MF57XX 

准确度等级 2.0 1.5 2.0 

最大允许误差 
q t ≤ q ≤ q max ±2.0% ±1.5% ±2.0% 

q min ≤ q ＜ q t ±4.0% ±3.0% ±4.0% 

说明：分界流量 q t 对应的流量一般为 0.1q max，如果量程比小于 50：1，则分界流量 q t对应的流量

为 0.2q max。 

流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的 1/3。 

4.4.2  引用误差 

采用引用误差的流量计应给出相对流量上限的最大允许误差，MF5XXX的三个系列分别为： 

表4 流量计的引用误差 

产品系列 MF52XX MF56XX MF57XX 

引用误差 ±（2.0+0.5FS）% ±（1.5+0.5FS）% ±（2.0+0.5FS）% 

 

4.4.3 零点稳定度 

绝对值≤0.1%。 

4.5 安全 

4.5.1 密封性 

流量计应能承受最大工作压力、历时5min的气压试验，应不漏气。 

4.5.2 耐压强度 

流量计应能承受静压力为1.5倍最大工作压力的密封性试验，历时5min，无泄漏或损坏。 

4.5.3 绝缘电阻 

流量计的电源端子与接线端子、输出端子与接地端子之间的绝缘电阻，其值应不小于表3要求。 

表3 绝缘电阻要求 

额定电压或者标称电压 直流试验电压 绝缘电阻 

交流（130～250）V、50Hz 500V 20MΩ 

直流≤60V 100V 7MΩ 

4.5.4 绝缘强度 

流量计的电源端子与接地端子、输出端子与接地端子之间应能承受表4试验电压和频率，历时1min，

无击穿或飞弧现象产生。 

表4 绝缘强度要求 

额定电压或者标称电压 试验电压（正弦交流电） 

交流（130～250）V、50Hz 1.5kV 

直流≤60V 0.5kV 

4.5.5 外壳防护性能 

流量计应符合GB 4208-2017中IP40等级要求。 

4.6 环境适应性（贮存环境） 

流量计在包装条件下进行以下规定的贮存环境试验后，对流量计复测0.2q max流量点下的示值误差，

仍应符合4.4.1的要求。 
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4.6.1 低温 

按GB/T 2423.1“试验 Ad”相关要求进行，低温-20℃，持续2h。 

4.6.2 高温 

按GB/T 2423.2“试验 Bd”相关要求进行，高温55℃，持续2h。 

4.6.3 恒定湿热 

按GB/T 2423.3“试验 Cab”相关要求进行，温度40℃，相对湿度93%，持续48h。 

4.6.4 振动 

按GB/T 2423.10“试验 Fc”相关要求进行，在互相垂直的三个轴向正弦波振动，频率范围为（1～

100）Hz、振动幅度0.75mm，每个轴向1h。 

4.7 电磁兼容性 

电磁环境试验在规定的试验条件下，实验过程中和试验完成后，流量计都应该工作正常，并保持正

常的功能，不允许下列与正常工作有关的功能降低。 

——器件故障或非预期的动作； 

——已存储数据的改变或丢失； 

——工厂默认值的复位； 

——运行模式的改变； 

——数据显示的混乱或错误； 

——键盘操作失效。 

4.7.1 静电放电抗扰度 

静电放电抗扰度试验等级应符合GB/T 17626.2-2018规定中的3级要求。 

4.7.2 射频电磁场辐射抗扰度 

射频电磁场辐射抗扰度试验等级应符合GB/T 17626.3-2016规定中的3级要求。 

4.7.3 电源中断 

电源中断试验等级应符合GB/T 17626.11-2008中的0% UT要求。 

5 试验方法 

5.1 试验条件 

a) 环境温度：（15～25）℃； 

b) 相对湿度：（40～75）％； 

c) 大气压力：（86～106）kPa； 

d) 检定介质：气体介质应清洁、无游离水或油等杂质存在，且组分或性状与实际测量介质相近。

气体介质的温度变化在完成每个流量点的每一次试验过程中应不超过±1℃，在完成全部检定

点的过程中应不超过 5℃。 

5.2 外观 

用目测法和手感法检查。 

5.3 性能 

5.3.1 准确度等级、最大允许误差和重复性 

按（5.3.1.e）、（5.3.1.f）、（5.3.1.g）条进行试验，计算流量计各流量点示值误差，示值误差不超

过最大允许误差，按（5.3.1.h）条进行试验，计算流量计各流量点重复性。 

试验步骤与计算方法： 

a) 安装：流量计应该按照气体流向指示标志正确安装在圆直的、内表面平滑的直管段上，上游所

需直管段长度为 10D，下游所需直管段长度为 5D。流量计与标准装置管道连接部分应不渗漏，
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流量计管段的轴线应与标准装置管道轴线一致，连接处的密封垫不应突入管道内。流量计内部

温度、检定介质温度和环境温度相差不应超过 1℃。 

b) 接通流量计和标准装置的电源，按流量计使用说明书中的方法检查样机参数设置。 

c) 密封性检查：流量计及检定系统中的测温、测压仪器，各连接管路在检定压力下应具有良好的

气密性，密封性检查应严格按检定装置的操作规程，确认系统无泄漏后方可进行检定。 

d) 预运行：在试验开始之前，被检流量计应通气预运行，应在 0.7q max～q max流量范围通流 5min。 

e) 检定流量：示值误差流量试验点至少应包含 q max、0.5q max、q t、q min，除 q min、0.1q max和 q max

应分别控制在（1～1.1）q min、（1～1.1）q t、（0.9～1）q max 外，其他点均应在设定流量的±5%

以内。流量点的误差由多次独立测量的误差平均值确定，每个流量点的试验次数应不少于 3 次。 

f) 示值误差测量：将标准装置流量设置或调整至所试验流量点，控制标准装置和流量计同时开始

流量测量，经一段时间后，控制标准装置和流量计同时停止测量，记录标准装置流量、流量计

输出值、标准装置处和流量计处的气体温度 T s、T m 和气体压力 p s、p m，计算第 i 流量点第 j

次的示值误差。 

流量计各流量点单次测量的相对示值误差按式（1）计算： 

𝐸𝑖𝑗 =
𝑄𝑖𝑗−(𝑄𝑠)𝑖𝑗

(𝑄𝑠)𝑖𝑗
× 100% 或 𝐸𝑖𝑗 =

𝑞𝑖𝑗−(𝑞𝑠)𝑖𝑗

(𝑞𝑠)𝑖𝑗
× 100%  ………………………（1） 

式中： 

𝐸𝑖𝑗——第 i 流量点第 j 次试验流量计相对示值误差，%； 

  𝑄𝑖𝑗——第 i 流量点第 j 次试验流量计累积流量； 

   (𝑄𝑠)𝑖𝑗——第 i 流量点第 j 次试验标准装置累积流量； 

𝑞𝑖𝑗——第 i 流量点第 j 次试验流量计瞬时流量； 

(𝑞𝑠)𝑖𝑗——第 i 流量点第 j 次试验标准装置瞬时流量。 

第 i 流量点流量计相对示值误差按式（2）计算： 

1

n

ij

j

i

E

E
n

=
=


…………………………………………（2） 

式中： 

𝐸𝑖𝑗——第 i 流量点第 j 次试验流量计相对示值误差，%； 

   𝑛——第 i 流量点的试验次数。 

 流量计相对示值误差确定： 

 分别取 q t ≤ q ≤ q max 和 q min ≤ q ＜ q t 内流量点相对示值误差绝对值的最大值。 

 流量计相对示值误差计算结果应符合4.4.1要求。 

g) 流量计引用误差计算 

第 i 流量点第 j 次试验流量计引用误差按式（3）计算。 

𝐸𝑖𝑗 =
𝑞𝑖𝑗−(𝑞𝑠)𝑖𝑗

𝑞𝑚𝑎𝑥
× 100%  ……………………………………（3） 

式中： 

𝑞
𝑚𝑎𝑥

——流量计流量范围上限。 

  第 i 流量点流量计引用误差按式（2）计算。 

  流量计引用误差取流量点中引用误差绝对值的最大值。 

h) 重复性计算：根据检定流量计的示值误差，其重复性按式（4）、式（5）计算： 
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1

2
2

1

1
( ) ( )

( 1)

n

r i ij i

j

E E E
n =

 
= − 

− 
 …………………………………（4） 

式中： 

(𝐸𝑟)𝑖——第 i 流量点 n 次试验流量计重复性，%； 

𝐸𝑟 = [(𝐸𝑟)𝑖]𝑚𝑎𝑥  ………………………………………（5） 

式中： 

𝐸𝑟——流量计重复性，%； 

[(𝐸𝑟)𝑖]𝑚𝑎𝑥——对给出准确度等级的流量计分别取 q t ≤ q ≤ q max 和 q min ≤ q ＜ q t 内流量点重复性最大

值；对给出引用误差的流量计取流量点中重复性最大值。 

5.3.2 零点稳定度 

启动流量计校零程序，流量计工作在最大流量下，维持5min后关断气流，在确信流量计内无气体流

动的情况下，读取静态输出流量示值。重复试验三次，将测试数据作算术平均后按式（6）计算。 

𝑟 = |
𝑞0

𝑞𝑚𝑎𝑥
| × 100%  ……………………………………（6） 

式中： 

𝑟——零点稳定度，%； 

        𝑞
0
——静态输出流量示值平均值，m3/h或L/min； 

    𝑞
𝑚𝑎𝑥

——流量计最大流量，m3/h或L/min。 

5.4 安全 

5.4.1 密封性 

将流量计安装在密封性试验台上，用空气或水为介质对流量计加压，至流量计最大工作压力，持续

时间不少于5min，流量计无渗漏。 

5.4.2 耐压强度 

将流量计安装在耐压强度试验台上，用水作介质对流量计加压，至1.5倍流量计的最大工作压力，持

续时间不少于5min，流量计无渗漏和损坏。 

5.4.3 绝缘电阻 

按试验设备使用方法，测量流量计电源端子与接地端子之间、输出端子与接地端子之间的绝缘电阻，

各端子之间的绝缘电阻测量结果应符合4.5.3中表3的要求。 

5.4.4 绝缘强度 

用绝缘强度测量仪对流量计的电源端子与接地端子、输出端子与接地端子施加4.5.4中表4要求的正

弦试验电压，持续1min，无击穿或飞弧现象。 

5.4.5 外壳防护性能 

按GB 4208规定的方法进行相应等级的防水与防尘试验，达到IP40等级要求。 

5.5 环境适应性（贮存环境） 

5.5.1 低温 

按GB/T 2423.1“试验 Ad”相关要求进行试验后，流量计显示和检测功能正常，计量性能符合要求。 

5.5.2 高温 

按GB/T 2423.2“试验 Bd”相关要求进行试验后，流量计显示和检测功能正常，计量性能符合要求。 

5.5.3 恒定湿热 

按GB/T 2423.3“试验 Cab”相关要求进行试验后，流量计显示和检测功能正常，计量性能符合要

求。 
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5.5.4 振动 

按GB/T 2423.10“试验 Fc”相关要求进行试验后，流量计显示和检测功能正常，计量性能符合要

求。 

5.6 电磁兼容性 

5.6.1 静电放电抗扰度 

按GB/T 17626.2-2018规定的方法进行试验，达到3级要求。 

5.6.2 工频磁场抗扰度 

按GB/T 17626.8-2016规定的方法进行试验，达到3级要求。 

5.6.3 电源中断 

按GB/T 17626.11-2008规定的方法进行试验，达到0% UT要求。 

6 检验规则 

检验分出厂检验和型式检验。 

6.1 出厂检验 

6.1.1 产品经公司质检部门逐台检验，检验合格附上合格证后，方能出厂。 

6.1.2 检验项目：4.3、4.4.1、4.5.1、4.5.2。 

6.1.3 判定规则：所检项目全部合格，判该产品合格。若出现不合格项，允许返工后复检，若仍有不

合格项，则判该产品不合格。 

6.2 型式检验 

6.2.1 试验条件 

a) 环境温度：（20±5）℃； 

b) 相对湿度：（40～75）%； 

c) 大气压力：（86～106）kPa； 

6.2.2 产品正常生产三年时，应进行一次型式检验；若有下列情况之一时，亦应进行型式检验： 

a) 产品定型时； 

b) 当材料来源或工艺条件有较大改变，可能影响产品质量时； 

c) 产品停产一年以上，重新恢复生产时； 

d) 国家质量监督部门提出要求时。 

6.2.3 抽样：从出厂检验合格产品中随机抽取 3台。 

6.2.4 判定规则：型式检验判定按 JJF 1015-2014中 5.5条的相关要求进行。 

7 标志、标签、使用说明书 

7.1 标志 

7.1.1 产品铭牌上应有下列内容： 

a) 产品名称、规格及型号； 

b) 精度（准确度等级或最大允许误差）； 

c) 出厂编号； 

d) 出厂日期； 

e) 公司名称； 

f) 测量范围； 

g) 环境温度； 

h) 型式评价许可证标志及编号。 
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7.1.2 产品包装上应有以下内容： 

a) 公司名称和地址； 

b) 产品名称、型号； 

c) “向上”、“易碎物品”、“怕雨”、“堆码层数极限”等储运图示标志（应符合 GB/T 191-

2008 的规定）。 

7.2 标签 

产品合格证标签上应有以下内容： 

a) 检验员代号； 

b) 检验合格印章； 

c) 检验日期。 

7.3 使用说明书 

使用说明书中应有以下内容： 

a) 产品用途； 

b) 性能简介； 

c) 使用方法； 

d) 安装要求； 

e) 注意事项； 

f) 产品执行标准编号。 

8 包装、运输、贮存 

8.1 包装 

产品包装好后与合格证、使用说明书等随机文件一起放入包装箱。 

8.2 运输 

产品采用一般交通工具运输，在运输过程中不得剧烈振动、摔撞，避免与腐蚀物质混存混运。 

8.3 贮存 

产品应存放于阴凉、通风、干燥无腐蚀性物质的仓库内。  
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